


VIRGINI DEI-P ARi, ET S. LUCjE, 
Orthodoxorum Medicorum Patrono. 

QUAESTIO MEDICO-CHIRURGICA' 

<2 U O D LI BETA RU S DI S P UT ATIO NI B 

mane difcutienda in Scholis Medicorum , die Manis decima -feptima 
menjis Martii , anno Domini M. DCC. LXXV11L 

M. THEOBALDO NIZON, 
Doftore Medico, Prxfide. 

An Satius Jit Catheterem in media fuce curvatura parte foraminulo utrinque pertundi , 
quam verfus apicem ? 


B I fupprefla miftio, ibi & admovenda plerumque Chirurgi manus. 
Undequaque oppugnatur vefica ; nunc genuinus urinae tentatur 
exitus, nunc aliena lotio fternitur via. Caeterae methodi rariores, 
prima frequentior. Ex quolibet metallo, faepius ex argento, paratur 
fiftula ad medietatem ufque refta, caeterum vero recurva. Verfus api¬ 
cem duabus fiffuris utrinque laceratur, quibus effluere queant aegri 
poenae. Per urethrae finum inditur iffa fiftula oleo prius inunfta , 
& adufque veficae interiora , variis nixibus & tentaminibus , quantum potis eft foler- 
tiflime ducitur. Superatis obicibus, per artificialem duflum pleno rivo profluunt 
urinae. Pro re nata catheter extrahitur , vel in vefica relinquitur ; identidem tamen 
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educendus & e fordibus eluendus. Hucufque ratio medendi optima , mendofa vero 
inftrumenti fabrica. Cathetere enim mox defcripto exhauriuntur quidem limpida , 
fed lutulenta remanent: leviores proliciuntur lotii partes , gravioribus neduntur 
inorae : compefcitur primus feditionis motus, belli fomes non omnino cxtinguitur, 

I I. 

D UABUS de caulis fptcillum tubulatum immittitur in vefica: vel ut vacua 
repleaiur , vel quod vulgatius, ut plena vacuetur. Ad primum pertinent injec¬ 
tiones , quae quidem quovis tubulo fieri poffunt; fecundum {pedat urina: edudio , 
quae non itidem omni indifcriminatim cathetere perficitur. Quo modo etenim aquae 
lutulentae, ita & urina. In hac ficut & in coeteris liquoribus , levia luftentatui funt, 
gravia demerfui. Sic in matulis femper deprehendere eft fedimcntum arenofum ; fi 
aegrotantis renes vel organa uropea aliquo morbo laborent, non raro quiddam 
puriforrne. Res ita (e habent in vefica urinaria fk potiflimum in his quibus immiffio 
catheteris vertitur folatio. Ifti quotis diebus defides, in ledo refupini cubantes , 
fitum vix mutare queunt, unde &c facilius fedimentainfimam partem petere. Maximi 
tamen momenti iftas fordes una cum lotio effluere, faltem fi cegrum a plurimis 
fymptomatibus iminunem, alioruinve morborum purum praeftare velis. 

I I I. 

F IGURAM infra delineatam intuenti, prima fronte patebit, his omnibus 
minime profpicere vulgarem fiftulam. i. 9 Liquet cathetere verfus apicem utrinqu» 
fido , veficam omnino vacuari non poffe. i.° Non raro obfervare eft apicem cathe¬ 
teris immiffi , ulque ad fundum veficae pertingere , ibi quamdam irritationem 
procreare, qua quidem irritatione fibrarum mufcularium veficae oritur contradic, 
rotatim involvitur apex fifiulae , occluduntur fiffurae , ac tunc ne quidem una lotii 
gutta elici. His in circumftantiis , catheterem pauxillum retrahunt Chirurgi & a 
fundo veficae amovent, ftatimque foras protruditur urina. 3. 0 Tandem nemo eft qui 
non fentiat tubulo vulgari nullatenus exhauriri poffe partes lutulentas, puriformes , 
arenofas , quae infra fiffuras politae , ideo exire nequeunt, fed in vefica commorare 
iterum coguntur, donec fuperata prima morbi caufa, retrado cathetere, per foli- 
tum iter una cum lotio viam facere poflint. 

I V. 

Q U JE igitur modo rccenfuimus, nobis meliora fuaferunt. Catheter jam non 
amplius perforetur verfus apicem , fed in media fuae curvaturae parte. Sic omnis 
periculi fuccidetur metus. Nulla jam fibrarum veficae irritatio aut contradio iter 
arte paratum occludere valebit: nullae lotii partes five turbidae , five ptyifor- 
mes in vefica remoram pari. Et quidem nefeimus quo fato catheterem verfus apicem 
primi Chirurgi findere tentarunt. Nonne ultro occurrebat noftrum argumentum ? 
Nonne ars aemula naturae ? Optlmanc hominum parens Natura iter fulcavit urinis 
verfus fundum vel medias veficae partes? An qui de exhauriendo cado cogitant, per 
fundum cadi immittunt tubulum recurvum fk ad apicem foratum? Minime qtiidem. 
Ifti partem vafis decliviorem acu petunt, ibique cannulam adaptant, quo artificio 
facillime tota capacitas una vice exficcetur. Similia igitur nunc facito : & quam 
vobis monftravit in exoneranda vefica natura viam, hanc in lotio educendo imi¬ 
temini. 
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V. 

N IHIL eft quod fibilent obtredatores adverfus noftram conclufionem. Qnod 
igitur fupereft temporis, illud impendemus in perpendendis quibnklani quae 
ad argumentum attinent. 

I.° Ex variis catheteribus ifte potifiimum nobis arridet cujus figuram infra delinean¬ 
dam curavimus. Hic ad inftar litterae S figuratur. v : & haec eft ratio cur ifte prae caereris 
palmam obtinere videatur. Ubi cathetere ad medietatem, ufque reclo utuntur Chirurgi , 
raro perpeti tradu fertur urina in matulam : fed ut plurimum & imprimis fi refupinus 
aeger in Iponda jaceat, & fub fine operationis , fecundum pofteriorem penis partem 
ik perinaeum deftillat, aegri nates irrigat, totumque ledum confpurcat. Hujus 
fpurcitiei occafio praecidetur noftro inftrumento, uti unicuique patet. 

II. 0 Ne in immittendo tubulo noftro ex rugis urethrae ( quod quidem frequentius 
in lenibus ) quamdam remoram experiatur Chirurgus , dum iftas rugas fifturae cathe¬ 
teris admittere quirent, in vicem ftyli metallici, ftylum ex balaena fidum antepo¬ 
nendum efle opinamur. Haec virga balaenacea totam fiftulae cavitatem fedulo adim¬ 
pleat; ora vero vel labia fiffurarum fint laevia, & apprime cum ftylo connedantur 
ac jungantur. Et haec fufficiant de cathetere noftro. Si quae omifimus , facile 
fupplebit figurae infpedio. 

Ergo Satius ejl Cathetere/n in media fu<z curvatum parte foraminulo utrinqut pertundi , 
quam verfus apicem. 
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explicatio 

T A b v l JZ. 


Figura hic appofita de- 
fignat feftionem veficae, 
proflatae , urethrae & 
glandis , cum Caihetere 
noftro his in partibus im- 
miffo. 

A. B. Catheter ad men* 
tem noftram figuratus , 
oiirn in A. feu in apice 
foramine utrinque dona¬ 
tus , nunc vero in C per¬ 
forandus. B. eft roftrum 
inftrumenti. 

D. E. F. vefica ex la¬ 
tere fe&a, cujus F. fun¬ 
dus. 

G. Glans penis. 

P. Proflata. 

U U. Indicant urethrae 
tramitem. 

Lineola a , b, expreffa 
fuit, ut pateret cathetere 
vulgari nufquam pofle 
exhauriri partes urinae 
graviores, quae nimirum 
infra fifluras catheteris 
fubfident : noftro autem 
inftrumento perquam fa¬ 
cillime exficcari omnino 
pofle veficam. 






















